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Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000. Ainsi, la CEl 34-1
devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la
CEl incorporant les amendements sont disponibles. Par
exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent
respectivement la publication de base, la publication de
base incorporant 'amendement 1, et la publication de
base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires
sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique. Des renseignements relatifs a
cette publication, y compris sa validité, sont dispo-
nibles dans le Catalogue des publications de la CEl
(voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions,
amendements et corrigenda. Des informations sur les
sujets a I’étude et 'avancement des travaux entrepris
par le comité d’études qui a élaboré cette publication,
ainsi que la liste des publications parue
également disponibles par I'intermédiaire de:

e Site web de la CEl (www.iec.ch)

e Catalogue des publications de la CEI
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(www.iec.ch/searchpub) vous
recherches en utilisan
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
SECURITE ELECTRIQUE DANS LES RESEAUX DE DISTRIBUTION
BASSE TENSION DE 1 000 V c.a. ET 1 500 V c.c. —
DISPOSITIFS DE CONTROLE, DE MESURE OU DE SURVEILLANCE
DE MESURES DE PROTECTION -

Partie 8: Contréleurs d'isolement pour réseaux IT

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisatio
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les gude

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl &
du possible, un accord international sur lg

nationales et régionale

régionale correspopndante do
5) La CEl na pr@; 4

responsabilité po S i
6) Tous les utilisateurs\daj ont en possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune responsabilité, ne s_imputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires S rts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux d¢ la préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage_de\guelqueNhat e soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) gs dépenses Jécoulant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de

8) L'attention est\attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente publication CEIl peuvent faire I'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété ou de ne pas avoir signalé leur existence.

La norme internationale CElI 61557-8 a été établie par le comité d’études 85 de la CEl:
Equipement de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques.

Cette deuxieme édition annule et remplace la premiére édition publiée en 1997. Cette édition
constitue une révision technique.

Les principales modifications apportées par cette nouvelle édition sont les suivantes:

la section sur les “définitions” a été complétée;

révision de certaines exigences;

ajout d’'informations relatives aux instructions de fonctionnement;

les sections «essais de type» et «essais individuels de série » ont été complétées;
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL SAFETY IN LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEMS
UP TO 1000 V a.c. AND 1500 Vd.c. -
EQUIPMENT FOR TESTING, MEASURING OR MONITORING
OF PROTECTIVE MEASURES -

Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems

FOREWORD

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). 2 S to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the~elestric i¢ fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes Internationak Standards, pecifications
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and /Guide ] & “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committ ; N atlonal Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory wor governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participdte in~this™f ian. collaborates closely

with the International Organization for Standardization (I
agreement between the two organizations.

onditions determined by

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end

SI e Nor th
4) In order to promote intern C Nationag i
transparently to the maxi i i i

between any IEC Publica
the latter.

5) IEC provides n' 2
equipment declared Ao be

6) All users should ensuyre

indispensable™Mar the cyrrect application of this publication.

9) Attention is drawn te_the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61557-8 has been prepared by IEC technical committee 85:
Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1997. This edition
constitutes a technical revision.

The following changes were made with respect to the previous edition:

a) definitions complemented;

b) revision of some requirements;

c) addition of information on operating instructions;

d) sections “type tests” and “routine tests” complemented;
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e) modification du Tableau 1;
f) addition des Annexes A et B.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
85/296/FDIS 85/306/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée conformément aux Directives ISO/CEI, Partie

résultat de la maintenance indiquée sur le
"http://webstore.iec.ch", dans les donriées liée
publication sera:

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édifio

a été pris en considération dans cet exemplaire.
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e) modification of Table 1;
f) addition of Annexes A and B.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
85/296/FDIS 85/306/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directive

This part of IEC 61557 shall be used in conjunction with Part 1.

A list of all parts of the IEC 61557 series, published under the gén ricaVsafety in
low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 ]

the maintenance result date indicated on the IEC
the data related to the specific publication. At thi

* reconfirmed;

* withdrawn;
* replaced by a revised edition, or
»+ amended.

The contents of the co £“been included in this copy.
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SECURITE ELECTRIQUE DANS LES RESEAUX DE DISTRIBUTION
BASSE TENSION DE 1 000 V c.a. ET 1500 V c.c. —
DISPOSITIFS DE CONTROLE, DE MESURE OU DE SURVEILLANCE
DE MESURES DE PROTECTION -

Partie 8: Contréleurs d'isolement pour réseaux IT

1 Domaine d’application

NOTE 1 Les réseaux IT sont décrits entre autres dans la CEl 60364-4-44. i 6ter que, pour le choix

dessous de la limite m|n|ma|e

NOTE 3 Les contréleurs d’isolement conforme
dans des installations électriques hors tension.

2 Reéférences normati
non datees c'e
amendements).q

CEIl 60664 cdinati 'isolement des matériels dans les systémes (réseaux) a basse
i ; , prescriptions et essais

CEIl 60664-3, Cooxdin
tension — Partie 3:
contre la pollution.

ition de l'isolement des matériels dans les systemes (réseaux) a basse
tilisation de revétement, d’empotage ou de moulage pour la protection

CEI 60691:2002, Protecteurs thermiques — Prescriptions et guide d'application

CEI 60721-3-1, Classification des conditions d’environnement — Partie 3: Classification des
groupements des agents d’environnement et de leurs sévérités — Section 1: Stockage

CEI 60721-3-2, Classification des conditions d’environnement — Partie 3: Classification des
groupements des agents d’environnement et de leurs sévérités — Section 2: Transport

CEI 60721-3-3, Classification des conditions d’environnement — Partie 3: Classification des
groupements des agents d’environnement et de leurs sévérités — Section 3: Utilisation a
poste fixe, protégé contre les intempéries
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ELECTRICAL SAFETY IN LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEMS
UP TO 1000 V a.c. AND 1500V d.c. -
EQUIPMENT FOR TESTING, MEASURING OR MONITORING
OF PROTECTIVE MEASURES -

Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems

1 Scope

1000V a.c.,, as well as of unearthed IT d.c. systems wit
independent from the method of measuring.

NOTE 3 Insulation monitoring devices accorgif
electrical systems.

2 Normative references

The following referenced 4
For dated references, onl
of the referenced docu

IEC 60364-7-71
special installations o

21

IEC 60691:2002, Thefmal-links — Requirements and application guide

IEC 60721-3-1, Classification of environmental conditions — Part 3: Classification of groups of
environmental parameters and their severities — Section 1. Storage

IEC 60721-3-2, Classification of environmental conditions — Part 3: Classification of groups of
environmental parameters and their severities — Section 2: Transportation

IEC 60721-3-3, Classification of environmental conditions — Part 3: Classification of groups of
environmental parameters and their severities - Section 3: Stationary use at
weatherprotected locations
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CEI 60947-5-1, Appareillage a basse tension — Partie 5-1. Appareils et éléments de
commutation pour circuits de commande — Appareils électromécaniques pour circuits de
commande

CEI 60947-5-4, Appareillage a basse tension — Partie 5-4: Appareils et éléments de
commutation pour circuits de commande — Méthode d'évaluation des performances des
contacts a basse énergie — Essais spéciaux.

CEI 61010-1:2001, Regles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation
et de laboratoire — Partie 1: Prescriptions générales

opérationnelles et criteres de performance pour les dispositifs de s
d’apres le CEIl 61557-8 et pour les équipements pour la localisatié
suivant la CEl 61557-9

CEI 61557-1, Seécurité électrique dans les réseaux dg
1000 Vc.a. et 1500V c.c. — Dispositifs de contrble,
mesures de protection — Partie 1: Exigences générales

. edicavx (ISM) a fréquence radioélectrique
— Caracteéristiques de perturbations électrg & oS — Limités et méthodes de mesure

Pour les besoins de ¢
s’appliquent.

v O

tension c.c. extérie
Utg . o
tension c.c. qu 2 des réseaux de distribution c.a. entre les conducteurs c.a. et la

de la CEl 61557-1, ainsi que les suivantes,

Re
résistance dans le systéme sous surveillance, comprenant la résistance de tous les appareils
qui sont connectés au réseau de distribution

3.3

valeur de réponse spécifiée

Ran . . . el . . el
valeur de la résistance d’isolement, réglée de fagon définitive ou ajustable sur le dispositif, et
sous surveillance si la résistance d’isolement tombe en dessous de cette limite

3.4

valeur de réponse

Ra

valeur de la résistance d’isolement a laquelle I'appareil réagit dans des conditions données
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IEC 60947-5-1, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices
and switching elements — Electromechanical control circuit devices

IEC 60947-5-4, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-4: Control circuit devices
and switching elements — Method of assessing the performance of low-energy contacts —
Special tests

IEC 61010-1:2001, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control,
and laboratory use — Part 1: General requirements

IEC 61326-2-4, Electrical equipment for measurement, control and laboratory use — EMC
requirements — Part 2-4: Particular requirements — Test configurations, operational conditions
and performance criteria for insulation monitoring devices according to 357-8 and for
equipment for insulation fault location according to IEC 61557-9

IEC 61557-1, Electrical safety in low voltage distribution systems~up \ y a.c.Nand 1 500
V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protect p
requirements

IEC 61810-2, Electromechanical elementary relays — P

CISPR 11, Industrial, scientific and med fQ-frequency equipment —
Electromagnetic disturbance charactepisti

3 Terms and definitions

definitions apply.

3.1
extraneous d.c )
Usg

d.c. voltage occurrir ween the a.c. conductors and earth (derived from d.c.

3.2

resistance in being monitored, including the resistance of all the connected
appliances to ea

3.3

specified response value

Ran

value of the insulation resistance, permanently set or adjustable, on the device and monitored
if the insulation resistance falls below this limit

3.4

response value

Ra

value of the insulation resistance at which the device responds under specified conditions

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 61557-8 2007


http://www.avadocuments.com/doc/iec-61557-8-2007
http://www.avadocuments.com/doc/iec-61557-8-2007

-12 - 61557-8 © CEI:2007

3.5

erreur (en pourcentage) relative de la valeur de réponse

Al %]

valeur de réponse de laquelle est soustraite la valeur de réponse spécifiée, divisée par la valeur
de réponse de référence, multipliée par cent et donnée en pourcentage

Al%] :MMOO %
Ran
3.6
capacité de fuite au réseau de distribution
Ce
valeur maximale admissible de la capacité totale par rapport a la terre dy eau a surveiller
et de tous les matériels connectés, jusqu’a laquelle le contréleur permane lement peut

travailler conformément aux caractéristiques indiquées

3.7

tension assignée de contact

tension pour laquelle, dans des conditions données, un con st assigné a ouvrir
et a fermer

3.8

temps de réponse

tan

temps nécessaire a un contrdleur d’isolementyou gir dan gnditions spécifiées en 6.1.2

3.9
tension de mesure
Un

NOTE En complément de |a définii ce'x 61557-1, la tension de mesure (U ) dans un réseau de
distribution hors tengio 5 a tension qui se trouve entre les bornes du réseau de
distribution a survei gur deprotection.

3.10
courant de mes

I

impédance interne
Zi

impédance totale interne du contréleur d’isolement qui existe entre les bornes du réseau de
distribution a surveiller et la terre, la mesure étant réalisée a la fréquence nominale

3.12

résistance interne en courant continu

R;

résistance du controleur d’isolement entre les bornes du réseau de distribution a surveiller et la terre

3.13

mise a la terre fonctionnelle

FE

mise a la terre d’'un ou de plusieurs points d’'un réseau, d’une installation ou d’'un matériel
pour des raisons autres que la sécurité électrique

NOTE Pour les contrbleurs d’isolement, cela correspond a la connexion a la terre pour la mesure. Documents
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