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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

_________

APPAREILS ÉLECTROMÉDICAUX –

DOSIMÈTRES À CHAMBRES D'IONISATION ET/OU À DÉTECTEURS
À SEMI-CONDUCTEURS UTILISÉS EN IMAGERIE DE DIAGNOSTIC

À RAYONNEMENT X

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61674 a été établie par le sous-comité 62C: Appareils de
radiothérapie, de médecine nucléaire et de dosimétrie du rayonnement, du comité d'études 62
de la CEI: Equipements électriques dans la pratique médicale. Le texte de cette norme est issu
des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

62C/195/FDIS 62C/207/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Les annexes A et B sont données uniquement à titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

_________

MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT –

DOSIMETERS WITH IONIZATION CHAMBERS AND/OR
SEMI-CONDUCTOR DETECTORS AS USED

IN X-RAY DIAGNOSTIC IMAGING

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61674 has been prepared by subcommittee 62C: Equipment for
radiotherapy, nuclear medicine and radiation dosimetry, of IEC technical committee 62:
Electrical equipment in medical practice. The text of this standard is based on the following
documents:

FDIS Report on voting

62C/195/FDIS 62C/207/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annexes A and B are for information only.
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INTRODUCTION

Le radiodiagnostic fournit le plus important apport de rayonnement ionisant provoqué par
l'homme auquel le public est exposé. La réduction de l'exposition reçue par les PATIENTS lors
des examens radiologiques médicaux est devenue un problème important ces dernières
années. La dose reçue par le PATIENT sera rendue minimale lorsque l'appareil produisant le
rayonnement X sera correctement réglé quant à la qualité de l'image et au débit de dose
d'irradiation. Ces réglages exigent que la mesure habituelle du KERMA DANS L'AIR, de la
LONGUEUR DU KERMA DANS L’AIR et/ou du DÉBIT KERMA DANS L’AIR soit faite soigneusement. Les
appareils concernés par la présente norme ont un rôle essentiel pour atteindre la précision
exigée. Les DOSIMÈTRES utilisés pour les mesures de réglage et de contrôle doivent être de
qualité satisfaisante et donc remplir les prescriptions spéciales énoncées dans cette norme.
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INTRODUCTION

Diagnostic radiology is the largest contributor to man-made ionizing radiation to which the
public is exposed. The reduction in the exposure received by PATIENTS undergoing medical
radiological examinations or procedures has therefore become a central issue in recent years.
The PATIENT dose will be minimized when the X-ray producing equipment is correctly adjusted
for image quality and radiation output. These adjustments require that the routine
measurement of AIR KERMA, AIR KERMA LENGTH and/or AIR KERMA RATE be made accurately. The
equipment covered by this standard plays an essential part in achieving the required accuracy.
The DOSIMETERS used for adjustment and control measurements must be of satisfactory quality
and must therefore fulfil the special requirements laid down in this standard.
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APPAREILS ÉLECTROMÉDICAUX –

DOSIMÈTRES À CHAMBRES D'IONISATION ET/OU À DÉTECTEURS
À SEMI-CONDUCTEURS UTILISÉS EN IMAGERIE DE DIAGNOSTIC

À RAYONNEMENT X

1 Domaine d'application et objet

1.1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie les prescriptions de performance, et quelques
prescriptions de construction associées, des DOSIMÈTRES DE RADIODIAGNOSTIC, tels que définis
en 3.1, destinés aux mesures du KERMA DANS L'AIR, de la LONGUEUR DE KERMA DANS L’AIR ou du
DÉBIT DE KERMA DANS L’AIR dans des champs de rayonnement de photons utilisés en
RADIOGRAPHIE, incluant la MAMMOGRAPHIE, la RADIOSCOPIE et la TOMODENSITOMÉTRIE, pour des
rayonnements X dont le potentiel ne dépasse pas 150 kV.

La présente Norme internationale est applicable à la performance des DOSIMÈTRES à CHAMBRE
D’IONISATION et/ou à DÉTECTEURS À SEMI-CONDUCTEURS utilisés en imagerie de diagnostic à
rayonnement X.

1.2 Objet

L'objet de la présente norme est:

1) d'établir des prescriptions pour un niveau satisfaisant de performance des DOSIMÈTRES DE
RADIODIAGNOSTIC et,

2) de normaliser les méthodes pour déterminer la conformité avec ce niveau de performance.

La présente norme ne s’applique pas aux aspects de sécurité des DOSIMÈTRES. Les
DOSIMÈTRES DE RADIODIAGNOSTIC couverts par la présente norme ne sont pas destinés à être
utilisés au contact physique du PATIENT et, par conséquent, les prescriptions de sécurité
électrique applicables sont contenues dans la CEI 61010-1.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de référence qui
y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme
internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60417: 1973, Symboles graphiques utilisables sur le matériel – Index, relevé et compilation
des feuilles individuelles

CEI 60788: 1984, Radiologie médicale – Terminologie

CEI 61000-4-1: 1992, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure – Section 1: Vue d'ensemble sur les essais d'immunité – Publication fondamentale
en CEM

CEI 61000-4-2: 1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure – Section 2: Essai d'immunité aux décharges électrostatiques – Publication
fondamentale en CEM
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MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT –

DOSIMETERS WITH IONIZATION CHAMBERS AND/OR
SEMI-CONDUCTOR DETECTORS AS USED

IN X-RAY DIAGNOSTIC IMAGING

1 Scope and object

1.1 Scope

This International Standard specifies the performance and some related constructional
requirements of DIAGNOSTIC DOSIMETERS, as defined in 3.1, intended for the measurement
of AIR KERMA, AIR KERMA LENGTH or AIR KERMA RATE, in photon radiation fields used
in RADIOGRAPHY, including MAMMOGRAPHY, RADIOSCOPY and COMPUTED TOMOGRAPHY (CT), for
X-rays with generating potentials not greater than 150 kV.

This International Standard is applicable to the performance of DOSIMETERS with IONIZATION
CHAMBERS and/or SEMI-CONDUCTOR DETECTORS as used in X-ray diagnostic imaging.

1.2 Object

The object of this standard is:

1) to establish requirements for a satisfactory level of performance for DIAGNOSTIC DOSIMETERS,
and

2) to standardize the methods for the determination of compliance with this level of
performance.

This standard is not concerned with the safety aspects of DOSIMETERS. The DIAGNOSTIC
DOSIMETERS covered by this standard are not intended for use in physical contact with the
PATIENT and, therefore, the requirements for electrical safety applying to them are contained in
IEC 61010-1.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to
agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of
IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60417: 1973, Graphical symbols for use on equipment – Index, survey and compilation of
the single sheets

IEC 60788: 1984, Medical radiology – Terminology

IEC 61000-4-1: 1992, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement
techniques – Section 1: Overview of immunity tests – Basic EMC publication

IEC 61000-4-2: 1995, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement
techniques – Section 2: Electrostatic discharge immunity test – Basic EMC publication
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CEI 61000-4-3: 1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure – Section 3: Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux
fréquences radioélectriques

CEI 61000-4-4: 1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure – Section 4: Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves –
Publication fondamentale en CEM

CEI 61000-4-5: 1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure – Section 5: Essai d'immunité aux ondes de choc

CEI 61000-4-6: 1996, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure – Section 6: Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs
radioélectriques

CEI 61000-4-11: 1994, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai
et de mesure – Section 11: Essais d'immunité aux creux de tension, coupures brèves et
variations de tension

CEI 61187: 1993, Equipement de mesures électriques et électroniques – Documentation

CEI 61267: 1994, Equipement de diagnostic médical à rayonnement X – Conditions de
rayonnement pour utilisation dans la détermination des caractéristiques

3 Terminologie et définitions

Dans la présente norme:

– «doit» indique que l'application d'une prescription est obligatoire pour être en conformité
avec la présente norme;

– «peut» indique que l'application d'une prescription peut être réalisée d'une certaine manière
pour être en conformité avec la présente norme.

Les définitions données dans la présente Norme internationale sont généralement en accord
avec celles:

– de la CEI 60788:1984, Radiologie médicale – Terminologie

– de l’ISO:1993, Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de
métrologie, deuxième édition,

à l'exception de quelques définitions plus restrictives. Quelques définitions particulières doivent
être considérées comme ne s'appliquant qu'à cette norme.

Les termes non définis dans cet article ont le sens défini dans les publications ci-dessus ou
sont à prendre comme dans l'usage scientifique général. Une liste alphabétique des termes
définis est donnée dans l’annexe B.

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent:

3.1
DOSIMÈTRE (DE RADIODIAGNOSTIC )
Appareil qui utilise les CHAMBRES D’IONISATION et/ou les DÉTECTEURS À SEMI-CONDUCTEUR pour
la mesure du KERMA DANS L’AIR, de la LONGUEUR DE KERMA DANS L’AIR et/ou du DÉBIT DE KERMA
DANS L’AIR dans le faisceau d'un équipement à rayonnement X utilisé pour les examens
radiologiques médicaux de radiodiagnostic.

Un DOSIMÈTRE DE RADIODIAGNOSTIC comporte les éléments suivants:

– un ou plusieurs ENSEMBLES DE DÉTECTION, pouvant ou non faire partie intégrante de
l'ENSEMBLE DE MESURAGE;

– un ENSEMBLE DE MESURAGE;

– un ou plusieurs CONTRÔLEURS DE CONSTANCE (facultatif).
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IEC 61000-4-3: 1995, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4:Testing and measurement
techniques – Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4: 1995, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4:Testing and measurement
techniques – Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test – Basic EMC publication

IEC 61000-4-5: 1995, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4:Testing and measurement
techniques – Section 5: Surge immunity tests

IEC 61000-4-6: 1996, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4:Testing and measurement
techniques – Section 6: Immunity to conducted disturbances induced by radio frequency fields

IEC 61000-4-11: 1994, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4:Testing and measurement
techniques – Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity
test – Basic EMC publication

IEC 61187: 1993, Electrical and electronic measuring equipment – Documentation

IEC 61267: 1994, Medical diagnostic X-ray equipment – Radiation conditions for use in the
determination of characteristics

3 Terminology and definitions

In this standard the auxiliary verb:

– "shall" implies that compliance with a requirement is mandatory for compliance with the
standard;

– "may" implies that compliance with a requirement is permitted to be accomplished in a
particular manner for compliance with the standard.

The definitions given in this international standard are generally in agreement with those in:

– IEC 60788:1984, Medical radiology – Terminology

– ISO:1993, International vocabulary of basic and general terms in metrology, 2nd. ed.;

but some definitions have been given a more restricted meaning. Such special definitions shall
be regarded as applying only to this standard.

Terms not defined in this clause have the meanings defined in the above publications or are
assumed to be terms of general scientific usage. An alphabetical list of the defined terms is
given in annex B.

For the purpose of this international standard the following definitions apply:

3.1
(DIAGNOSTIC) DOSIMETER
Equipment which uses IONIZATION CHAMBERS and/or SEMI-CONDUCTOR DETECTORS for the
measurement of AIR KERMA, AIR KERMA LENGTH and/or AIR KERMA RATE in the beam of an X-ray
machine used for diagnostic medical radiological examinations.

A DIAGNOSTIC DOSIMETER contains the following components:

– one or more DETECTOR ASSEMBLIES which may or may not be an integral part of the
MEASURING ASSEMBLY;

– a MEASURING ASSEMBLY;

– one or more STABILITY CHECK DEVICES (optional).
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3.1.1
ENSEMBLE DE DÉTECTION
DÉTECTEUR DE RAYONNEMENT et toutes les autres parties auxquelles le DÉTECTEUR DE
RAYONNEMENT est relié de façon permanente, sauf l'ENSEMBLE DE MESURAGE.

NOTE – L'ENSEMBLE DE DÉTECTION comprend normalement:

– le DÉTECTEUR DE RAYONNEMENT et le manche (ou le boîtier) sur lequel le DÉTECTEUR DE RAYONNEMENT est
monté de façon permanente (ou encastré);

– l'appareillage électrique et tous les câbles ou préamplificateurs reliés de façon permanente.

3.1.1.1
DÉTECTEUR DE RAYONNEMENT
Elément qui transpose le KERMA DANS L’AIR, la LONGUEUR DE KERMA DANS L’AIR ou le DÉBIT DE
KERMA DANS L’AIR en un signal électrique mesurable. Cela peut être soit une CHAMBRE
D’IONISATION soit un DÉTECTEUR À SEMI-CONDUCTEUR:

1) CHAMBRE D’IONISATION: Détecteur à ionisation constitué d'une chambre contenant un gaz
approprié, dans lequel un champ électrique, insuffisant pour provoquer le phénomène de
multiplication dans le gaz, permet la collection, sur les électrodes, des charges associées
aux ions et aux électrons libérés dans le volume utile du détecteur par le rayonnement
ionisant. La chambre est construite de façon à ce que l'air contenu dans le volume de
mesure puisse communiquer librement avec l'atmosphère de sorte que les corrections à la
RÉPONSE pour les changements de la densité de l'air ont besoin d'être faites.

2) CHAMBRE D’IONISATION OUVERTE: CHAMBRE D’IONISATION construite de façon à ce que l'air
contenu dans le volume de mesure puisse communiquer librement avec l'atmosphère de
sorte que les corrections à la RÉPONSE pour les changements de la densité de l'air ont
besoin d'être faites.

NOTE – Les chambres hermétiques ne conviennent pas, parce que l'épaisseur de mur nécessaire pour une
chambre hermétique peut entraîner une dépendance en énergie inacceptable de la RÉPONSE, et parce que la
stabilité à long terme des chambres hermétiques n'est pas garantie.

3) DÉTECTEUR À SEMI-CONDUCTEUR: a) et/ou b):

a) dispositif à semi-conducteur fonctionnant en mode de jonction en court-circuit et utilisant
la production et le mouvement de porteurs de charges libres en excès dans le semi-
conducteur pour la détection et la mesure du rayonnement ionisant incident;

b) matériau scintillateur couplé optiquement à une photodiode à semi-conducteur
fonctionnant en mode de jonction en court-circuit dans lequel le rayonnement ionisant
incident de l'ensemble est d'abord converti en lumière et ensuite en signal électrique.

3.1.2
ENSEMBLE DE MESURAGE
Dispositif destiné à convertir la sortie de l'ENSEMBLE DE DÉTECTION en une forme convenant à
l'affichage, des valeurs du KERMA DANS L’AIR, de la LONGUEUR DE KERMA DANS L’AIR ou du DÉBIT
DE KERMA DANS L’AIR.

3.1.3
CONTRÔLEUR DE CONSTANCE
Dispositif, soit séparé, soit inclus dans le DOSIMÈTRE DE RADIODIAGNOSTIC, qui permet le contrôle de
la stabilité de la RÉPONSE du DÉTECTEUR DE RAYONNEMENT et/ou de l'ENSEMBLE DE MESURAGE.

NOTE – Le CONTRÔLEUR DE CONSTANCE peut être un dispositif entièrement électrique, ou une source de
rayonnement, ou comporter les deux à la fois.

3.1.4
DOSIMÈTRE EN TOMODENSITOMÉTRIE
DOSIMÈTRE DE RADIODIAGNOSTIC utilisant des CHAMBRES D’IONISATION longues et étroites et/ou
des DÉTECTEURS A SEMI-CONDUCTEUR pour la mesure du KERMA DANS L’AIR, évalué sur la
longueur du DÉTECTEUR lorsque celui-ci est soumis à un balayage par rayonnement X suivant
une section droite d'un tomodensitomètre.
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3.1.1
DETECTOR ASSEMBLY
RADIATION DETECTOR and all other parts to which the RADIATION DETECTOR is permanently
attached, except the MEASURING ASSEMBLY.

NOTE – The DETECTOR ASSEMBLY normally includes:
– the RADIATION DETECTOR and the stem (or body) on which the RADIATION DETECTOR is permanently mounted

(or embedded);
– the electrical fitting and any permanently attached cable or pre-amplifier.

3.1.1.1.
RADIATION DETECTOR
Element which transduces AIR KERMA, AIR KERMA LENGTH or AIR KERMA RATE into a measurable
electrical signal. It may be either an IONIZATION CHAMBER or a SEMI-CONDUCTOR DETECTOR:

1) IONIZATION CHAMBER: Ionization detector consisting of a chamber filled with air, in which an
electric field insufficient to induce gas multiplication is provided for the collection, at the
electrodes, of charges associated with the ions and electrons produced in the sensitive
volume of the detector by ionizing radiation. The chamber is constructed in such a way as to
allow the air inside the measuring volume to communicate freely with the atmosphere so
that corrections to the RESPONSE for changes in air density need to be made.

2) VENTED CHAMBER: An IONIZATION CHAMBER constructed in such a way as to allow the air
inside the measuring volume to communicate freely with the atmosphere so that corrections
to the RESPONSE for changes in air density need to be made.

NOTE - Sealed chambers are not suitable, because the necessary wall thickness of a sealed chamber may cause
an unacceptable energy dependence of the RESPONSE and because the long term stability of sealed chambers is not
guaranteed.

3) SEMI-CONDUCTOR DETECTOR: Either a) and/or b):

a) semi-conductor device operating in the shorted junction mode that utilizes the production
and motion of excess free charge carriers in the semi-conductor for the detection and
measurement of incident ionizing radiation;

b) scintillator material optically coupled to a semi-conductor photodiode operating in the
shorted junction mode, in which assembly incident ionizing radiation is first converted to
light and then to an electrical signal.

3.1.2
MEASURING ASSEMBLY
Device to convert the output from the DETECTOR ASSEMBLY into a form suitable for the display of
the value(s) of AIR KERMA, AIR KERMA LENGTH or AIR KERMA RATE.

3.1.3
STABILITY CHECK DEVICE
Device, either separate or integral part of the DIAGNOSTIC DOSIMETER, which enables the
stability of the RESPONSE of the RADIATION DETECTOR and/or MEASURING ASSEMBLY to be
checked.

NOTE - The STABILITY CHECK DEVICE may be a purely electrical device, or a radiation source, or it may include both.

3.1.4
CT DOSIMETER
DIAGNOSTIC DOSIMETER which uses long narrow IONIZATION CHAMBERS and/or SEMI-CONDUCTOR
DETECTORS for the measurement of AIR KERMA integrated along the length of the DETECTOR
when the DETECTOR is exposed to a cross-sectional X-ray scan of a computed tomographic
machine.
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Un DOSIMÈTRE EN TOMODENSITOMÉTRIE comporte les éléments suivants:

– un ou plusieurs ENSEMBLES DE DÉTECTION

– un ENSEMBLE DE MESURAGE.

3.1.5
DÉTECTEUR EN TOMODENSITOMÉTRIE
DÉTECTEUR DE RAYONNEMENT utilisé en dosimétrie de tomodensimétrie.

3.2
VALEUR INDIQUÉE
Valeur d'une grandeur déduite de la valeur lue sur l'échelle d'un instrument de mesure en tenant
compte de tous les facteurs d'échelle indiqués sur le panneau de commande de l'instrument.

3.3
VALEUR VRAIE
Valeur d'une grandeur physique à mesurer avec un instrument de mesure.

3.4
VALEUR CONVENTIONNELLEMENT VRAIE
Valeur utilisée à la place de la VALEUR VRAIE pour l'étalonnage ou pour la détermination de la
performance d'un instrument, parce que, en pratique, la VALEUR VRAIE est inconnue et
impossible à connaître.

NOTE – Habituellement, la VALEUR CONVENTIONNELLEMENT VRAIE est la valeur déterminée par l'ÉTALON auquel est
comparé l'instrument en essai.

3.4.1
ÉTALON
Instrument qui définit, matérialise, conserve ou reproduit l'unité de mesure d'une grandeur (ou
un multiple ou sous-multiple de cette unité) pour la transmettre par comparaison à d'autres
instruments.

3.5
VALEUR MESURÉE
Estimation la plus approchée de la VALEUR VRAIE d'une grandeur, déduite de la VALEUR
INDIQUÉE par un instrument après application de tous les FACTEURS DE CORRECTION appropriés.

3.5.1
ERREUR DE MESURAGE
Différence entre la VALEUR MESURÉE d'une grandeur et la VALEUR VRAIE de cette grandeur.

3.5.2
INCERTITUDE GLOBALE
Incertitude associée à la VALEUR MESURÉE, c'est-à-dire représentant les limites dans lesquelles
on estime que se tient l'ERREUR DE MESURAGE (voir aussi 4.5).

3.5.3
INCERTITUDE ÉTENDUE
Grandeur définissant l'intervalle, autour du résultat d'une mesure, dans lequel il est permis de
penser, avec un degré de confiance élevé, que sont situées les valeurs raisonnablement
attribuables au mesurande.
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A CT DOSIMETER contains the following components:

– one or more DETECTOR ASSEMBLIES;

– a MEASURING ASSEMBLY.

3.1.5
CT DETECTOR
RADIATION DETECTOR which is used for CT dosimetry.

3.2
INDICATED VALUE
Value of a quantity derived from the scale reading of an instrument together with any scale
factors indicated on the control panel of the instrument.

3.3
TRUE VALUE
Value of the physical quantity to be measured by an instrument.

3.4
CONVENTIONAL TRUE VALUE
The value used instead of the TRUE VALUE when calibrating or determining the performance of
an instrument, since in practice the TRUE VALUE is unknown and unknowable.

NOTE - The CONVENTIONAL TRUE VALUE will usually be the value determined by the STANDARD with which the
instrument under test is compared.

3.4.1
STANDARD
Instrument which defines, represents physically, maintains or reproduces the unit of
measurement of a quantity (or a multiple or sub-multiple of that unit) in order to transfer it to
other instruments by comparison.

3.5
MEASURED VALUE
Best estimate of the TRUE VALUE of a quantity, derived from the INDICATED VALUE of an
instrument together with the application of all relevant CORRECTION FACTORS.

3.5.1
ERROR OF MEASUREMENT
Difference between the MEASURED VALUE of a quantity and the TRUE VALUE of that quantity.

3.5.2
OVERALL UNCERTAINTY
Uncertainty associated with the MEASURED VALUE, i.e. representing the bounds within which the
ERROR OF MEASUREMENT is estimated to lie (see also 4.5).

3.5.3
EXPANDED UNCERTAINTY
Quantity defining the interval about the result of a measurement within which the values that
could reasonably be attributed to the measurand may be expected to lie with a higher degree of
confidence.
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3.6
FACTEUR DE CORRECTION
Multiplicateur sans dimension qui corrige la VALEUR INDIQUÉE d'un instrument de sa valeur en
fonctionnement dans des conditions particulières à sa valeur en fonctionnement dans des
CONDITIONS DE RÉFÉRENCE fixées.

3.7
GRANDEUR D’ INFLUENCE
Toute grandeur de provenance extérieure pouvant affecter la performance d'un instrument (par
exemple la température ambiante, la qualité du rayonnement, etc.).

3.8
PARAMÈTRE D ’ INSTRUMENT
Toute propriété interne d'un instrument pouvant modifier ses performances.

3.9
VALEUR DE RÉFÉRENCE
Valeur particulière d'une GRANDEUR D’INFLUENCE (ou d'un PARAMÈTRE D’INSTRUMENT) choisie
comme référence, c'est-à-dire la valeur pour laquelle le FACTEUR DE CORRECTION dépendant de
cette GRANDEUR D’INFLUENCE (ou de ce PARAMÈTRE D’INSTRUMENT) est égal à un.

3.9.1
CONDITIONS DE RÉFÉRENCE
Conditions dans lesquelles toutes les GRANDEURS D’INFLUENCE et tous les PARAMÈTRES
D'INSTRUMENT ont leurs VALEURS DE RÉFÉRENCE.

3.10
VALEURS D ’ESSAI NORMALISÉES
Valeur(s), ou gamme de valeurs, d'une GRANDEUR D’INFLUENCE ou d'un PARAMÈTRE
D'INSTRUMENT admises pour effectuer des étalonnages ou essais sur une autre GRANDEUR
D’INFLUENCE ou PARAMÈTRE D'INSTRUMENT.

3.10.1
CONDITIONS D’ESSAI NORMALISÉES
Conditions dans lesquelles toutes les GRANDEURS D’INFLUENCE et tous les PARAMÈTRES
D'INSTRUMENT sont à leurs VALEURS D’ESSAI NORMALISÉES.

3.11
ERREUR INTRINSÈQUE
Ecart entre la VALEUR MESURÉE (c'est-à-dire la VALEUR INDIQUÉE, corrigée aux CONDITIONS DE
RÉFÉRENCE) et la VALEUR CONVENTIONNELLEMENT VRAIE dans les CONDITIONS D’ESSAI
NORMALISÉES.

3.11.1
ERREUR INTRINSÈQUE RELATIVE
Quotient de l'ERREUR INTRINSÈQUE par la VALEUR CONVENTIONNELLEMENT VRAIE.

3.12
CARACTÉRISTIQUE DE PERFORMANCE
Une des grandeurs utilisées pour définir la performance d'un instrument (par exemple la
RÉPONSE, le COURANT DE FUITE).
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3.6
CORRECTION FACTOR
Dimensionless multiplier which corrects the INDICATED VALUE of an instrument from its value
when operated under particular conditions to its value when operated under stated REFERENCE
CONDITIONS.

3.7
INFLUENCE QUANTITY
Any external quantity that may affect the performance of an instrument (e.g. ambient
temperature, radiation quality, etc.).

3.8
INSTRUMENT PARAMETER
Any internal property of an instrument that may affect the performance of this instrument.

3.9
REFERENCE VALUE
Particular value of an INFLUENCE QUANTITY (or INSTRUMENT PARAMETER) chosen for the purpose
of reference, i.e. the value of an INFLUENCE QUANTITY (or INSTRUMENT PARAMETER) at which the
CORRECTION FACTOR for dependence on that INFLUENCE QUANTITY (or INSTRUMENT PARAMETER) is
unity.

3.9.1
REFERENCE CONDITIONS
Conditions under which all INFLUENCE QUANTITIES and INSTRUMENT PARAMETERS have their
REFERENCE VALUES.

3.10
STANDARD TEST VALUES
Value(s), or range of values of an INFLUENCE QUANTITY or INSTRUMENT PARAMETER which are
permitted when carrying out calibrations or tests on another INFLUENCE QUANTITY or INSTRUMENT
PARAMETER.

3.10.1
STANDARD TEST CONDITIONS
Conditions under which all INFLUENCE QUANTITIES and INSTRUMENT PARAMETERS have their
STANDARD TEST VALUES.

3.11
INTRINSIC ERROR
Deviation of the MEASURED VALUE (i.e. the INDICATED VALUE, corrected to REFERENCE
CONDITIONS) from the CONVENTIONAL TRUE VALUE under STANDARD TEST CONDITIONS.

3.11.1
RELATIVE INTRINSIC ERROR
Ratio of the INTRINSIC ERROR to the CONVENTIONAL TRUE VALUE.

3.12
PERFORMANCE CHARACTERISTIC
One of the quantities used to define the performance of an instrument (e.g. RESPONSE,
LEAKAGE CURRENT).
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3.12.1
RÉPONSE
Quotient de la VALEUR INDIQUÉE par la VALEUR CONVENTIONNELLEMENT VRAIE.

3.12.2
POUVOIR DE RÉSOLUTION DE L 'AFFICHAGE
Plus petite variation de lecture d'échelle qui peut être chiffrée numériquement sans
interpolation:

– pour un affichage analogique, le POUVOIR DE RÉSOLUTION est la plus petite fraction d'un intervalle
d'échelle qui peut être déterminée par un observateur dans des conditions spécifiées;

– pour un affichage numérique, le POUVOIR DE RÉSOLUTION est l'accroissement significatif le
plus petit de la lecture.

3.12.3
TEMPS DE MISE EN ÉQUILIBRE
Temps nécessaire pour qu'une lecture d'échelle atteigne un écart spécifié et s'y maintienne par
rapport à la valeur finale d'équilibre après avoir appliqué à l'instrument un changement brusque
d'une des GRANDEURS D’INFLUENCE.

3.12.4
TEMPS DE RÉPONSE
Temps nécessaire pour qu'une lecture d'échelle atteigne et se maintienne à un écart spécifié
par rapport à la valeur finale d'équilibre après avoir appliqué un changement brusque de la
grandeur à mesurer.

3.12.5
TEMPS DE STABILISATION
Temps nécessaire pour atteindre et stabiliser, dans des limites spécifiées de la valeur finale
d'équilibre, une CARACTÉRISTIQUE DE PERFORMANCE assignée, après avoir mis en route le
DOSIMÈTRE (ou, si le DÉTECTEUR DE RAYONNEMENT est une CHAMBRE D’IONISATION, après avoir
appliqué la tension de polarisation).

3.12.6
COURANT DE FUITE
Tout courant, dans le trajet du signal, apparaissant dans le DÉTECTEUR et/ou dans l'ENSEMBLE
DE MESURAGE et qui n'est pas produit par ionisation dans le DÉTECTEUR DE RAYONNEMENT.

3.13
VARIATION

Différence relative, ∆y/y, entre les valeurs d'une CARACTÉRISTIQUE DE PERFORMANCE, y,
lorsqu'une GRANDEUR D’INFLUENCE (ou un PARAMÈTRE D’INSTRUMENT) prend successivement
deux valeurs spécifiées, les autres GRANDEURS D’INFLUENCE (ou PARAMÈTRES D’INSTRUMENT)
étant maintenues constantes à leurs VALEURS D’ESSAI NORMALISÉES (à moins que d'autres
valeurs ne soient spécifiées).

3.14
LIMITES DE VARIATION
VARIATION maximale d'une CARACTÉRISTIQUE DE PERFORMANCE, y, permise par la présente
norme. Si les LIMITES DE VARIATION sont fixées à ±L %, la VARIATION, ∆y/y, exprimée comme un
pourcentage, doit rester dans le domaine de –L % à +L %.
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